INSULINES ET AES

Informations/recommandations
AFSSaPS du 15 septembre 2004

Dastinataires : directeurs d éfablissements, correspondants [ocaux de
materiovigilance, pharmaciens

Domaina d'application : <tylos multidoses préremplis jetables agrées
aurx colleetivités

Objet : augmentation des AES (frequence B fois supérieure pour [es
stylos injecteurs que pour [es seringues standard non protegees) lors du
reeapuchontrage des aiguilles souillées

Publication ; enquéte du GERES (2000): enquéte du RALSIN (2002) :
les stylos a insuline représentent 9% des matéricls mis en cause
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