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Les régulateurs de débit (RD)

� DMS à usage unique

� Bague graduée de 5 à 250ml/h, montée sur une tubulure

� Placé entre le perfuseur et le cathéter

� Conçu pour augmenter la précision et la régularité des 
perfusions
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Régulateur de débit Dosicair® 
de Cair LGL



� Loi de Poiseuille : 

∆P et η : paramètres variables

� hauteur de perfusion : 80 cm

� viscosité : solution de viscosité < celle du glucose 10%
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( ∆P x r4 ) 

( 8 x l x η )

x π

∆P : différence de pression
r : rayon de la tubulure
l : longueur de la tubulure
η : viscosité

fabricant

Débit = 



Données bibliographiques

� Lurton Y , 2007 : mesure des débits par pesée
� Variation de la viscosité des solutés (G5% et NaCl 0,9%)

� Variation de la hauteur (90 et 110cm)

� 5 échantillons par graduation

�Impact de la variation des paramètres sur le débit

�Différence importante entre débit affiché et débit 
réellement obtenu
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D’après Lurton Y, Europharmat 2007
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D’après Lurton Y, Europharmat 2007



� Caruba T , 2009 : mesure des débits instantanés 
� 7 RD comparés à la molette d’un perfuseur simple

� 6 combinaisons « débit/soluté » : 30, 80 et 120 mL/h - G5% et NaCl 0,9%

� Hauteur fixée selon recommandations des fabricants

� Mesures répétées 5 fois

�Débit moyen observé : erreur significative pour tous les 
RD (sur au moins 1/6 combinaison)  

�Variance de débit intra/inter-poche : la plus faible pour 
les RD

�Très grande hétérogénéité en terme de justesse et de 
répétabilité
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� Nombreuses études(1,2,3,4,5) dans d’autres CH :

� Administration de médicaments non recommandés (G20%, G30%, 

émulsions lipidiques, antibiotiques…)

� Comptage des gouttes sur une minute : 30% des IDE – CHU Limoges(5) 

� Hauteur de la poche à 80 cm : 8% des IDE – HCL(3)

� Contrôle du débit de perfusion : 10% toutes les 2h – CHU Nimes(4)

� Connaissance théorique : 11% des IDE ont lu la notice – CHU Rennes(2)

� Perception identique du RD : précis et sécurisant
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(1) Brun H, 2007 (2) Lurton Y, 2007 (3) Djian C, 2008 (4) Richard H, 2008 (5) Penet E, 2009 



� Mesures mises en place dans les CH :

�Rédaction de recommandations de bon usage

� Ré-évaluation des pratiques 

�Suppression du référencement (AP-HP, HCL …)

� Recentrer l’utilisation d’un perfuseur simple

� Investissement pompes et PSE
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Contexte de l’étude

� EPP initiée en 2010 sur les indications et modes d’utilisation des 
RD

� Constat : méconnaissance des modalités d’utilisation

� Administration de médicaments non appropriés

� Etalonnage du RD lors de sa mise en place : très peu réalisé

� Plan d’action : 

� Rédaction de recommandations de bon usage (tryptique et affiche)
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Objectif

� Ré-évaluation des pratiques : 

� Evaluer l’impact de la diffusion des 
recommandations de bon usage
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Matériel et méthode

� Auto-évaluation des IDE à partir d’un questionnaire

� Services fortement consommateurs de RD : 
� 2 SSPI

� 3 services de chirurgie

� 4 services de réanimation

� 7 services de médecine

� 15 questionnaires par service

� Durée du recueil : 4 semaines
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Résultats

� Taux de participation : 50% (47% en 2010)
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Secteurs d’activités Nombre de questionnaires 
retournés

Chirurgie n = 45 18 (40%)

Médecine n = 105 47 (45%)

Réanimation n = 60 31 (52%)

SSPI n = 30 23 (77%)

Total n = 240 119 (50%)



Indications des RD
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Etalonnage lors de la mise en place d’un 
RD
� Comptage des gouttes sur une minute

� 11,8% des IDE seulement (6,7% en 2010)

21

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Chirurgie Médecine Réanimation SSPI

% IDE en 2010
% IDE en 2014



Etalonnage lors de la mise en place d’un 
RD
� Vérification de la hauteur / ligne médio-axillaire

� 36,1% des IDE (41% en 2010)
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Fréquence de contrôle du débit au cours 
d’une perfusion
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Fréquence de changement d’un RD au 
cours d’une perfusion
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Raisons d’utilisation des RD
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79% des IDE constatent un écart entre la 
durée de perfusion théorique et la durée de 
perfusion observée.
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Alternatives au RD
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Connaissance théorique d’un RD
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Connaissance des recommandations de 
bon usage
� Sur l’ensemble des services participant à l’enquête
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Connaissances des recommandations de 
bon usage
� 7 services ont bénéficié des tryptiques / affiches
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Discussion

� Constat : peu d’évolution des pratiques suite à la diffusion 
de recommandations de BU

� Ré-évaluation des pratiques tardives par rapport à la diffusion des 
recommandations (2011)

� Envoi des documents suite à la demande des cadres de santé (27 
services)

� Effet « éphémère » des formations par diffusion d’une fiche de bon 
usage (6)(7)
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(6) Levy R, 2009 (7) Bourne C, 2010



Mesures à mettre en place

� Communication des résultats de l’enquête � à qui ?
� Cadres de santé supérieurs 

� Cadres de santé des services

� Direction des soins 

� IDE 

� … ?

� Quels supports de communication ?
� Fiche de bon usage 

� Site intranet de l’établissement

� Ateliers de formation sur la perfusion par gravité 

� … ?
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� Suppression des RD ? 
� Recentrer l’utilisation du perfuseur simple ?

� Nécessite un perfuseur de qualité

� Adhésion et accompagnement du personnel

� Agrandissement du parc de pompe et PSE ?

� Coût engendré

� Mutualisation des équipements entre les services ?  

� Ré-auditer les pratiques ?
� Surveillance de la perfusion avec un perfuseur simple 
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Conclusion

� RD = fausse sécurité � suppression de leur référencement  

� Enquête sur les prescriptions de médicaments par voie 
veineuse pour estimer le nombre de pompes et PSE

� Rôle du pharmacien hospitalier :
� Participer à l’amélioration des pratiques de soins (DM le mieux adapté)

� Garantir l’efficacité thérapeutique 

� Assurer la sécurité du patient et du personnel
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Merci pour votre attention
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